
Lectura del indicador de tiempo y temperatura 
en el sistema de inyección Uniject™

USAR
Cuadro interno es más claro que el círculo externo.

NO USAR
Eliminar  
El color del cuadro interno es igual al color 
del círculo externo.

USAR PRIMERO
Cuadro interno es más claro que el círculo externo.

NO USAR
Sobrepasa punto de eliminación  
Cuadro interno es más oscuro que el 
círculo externo.
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